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Znak pisma: NMM/E-ZP/£221/2015/CKWS Gdansk, dnia 21.08.2015 r.

Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu
o0 udzielenie zamodwienia publicznego

Dot.: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na: Dostawa wyposazenia Centrum
Konserwacji Wrakow Statkéw wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie — etap drugi, znak sprawy
ZP/12/PN/CKWS/15.

WYJASNIENIA/ZMIANA SIWZ

l. Narodowe Muzeum Morskie w Gdarisku, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela
wyjasniert w zwigzku z zadanymi pytaniami:

Pytanie 1
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamdéwieri Publicznych
(Dz.U. nr 19 poz.177 z pdiniejszymi zmianami) zwracamy sie do Paristwa jako Zamawiajgcego

0 udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania dotyczace pakietu 2:
poz. 2 — waga analityczna

1. Czy Zamawiajacy dopusci powtarzalnoéé wagi + 0,2 mg?

2. Czy Zamawiajacy dopusci liniowos¢ wagi + 0,3 mg?

poz.4,5,6,7i20

3. Czy zamawiajacy dopusci kamere HDMI o nastepujacych parametrach: Kamera HDMI:
- sensor: min. 1/2.5” CMOS, kolor — 24 bity, rozdzielczoé¢ podgladu na zywo: 1920x1080 (Full HD),
- rejestracja zdjec¢ (JPG) w jakosci 2592 X 1944 (5MP) i sekwencji wideo (AVI) w jakoéci Full HD,
bezposrednio na karcie SD, bez konicznoéci podtgczania komputera;
- rozdzielczosc¢ zdjecia w trybie pracy z komputerem — 800x600 pikseli
- czas ekspozycji min. 0.003s-0,03 s. kontrolowany automatycznie
- automatyczny i manualny balans bieli i ekspozycja w trakcie podgladu na zywo;
- wbudowane porty: USB 2.0, HDMI, gniazdo karty SD, mocowanie — C-mount;
- sterowanie wszystkimi parametrami pracy kamery, wykonywanie zdje¢ oraz sekwencji wideo za
pomoca wbudowanego menu ekranowego, z dostepem za pomoca pilota IR
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- Oprogramowanie sterujgce - w polskiej wersji i angielskiej wersji jezykowej;
- rejestracja plikéw w formatach min.: JPG, BMP, TIFF, AVI, SCF;
- pomiary: dfugosci, pola powierzchni wielobokéw i okregdw, kata, zliczanie
- niezalezne sterowanie rozdzielczoscig podgladu prébki oraz rejestracji zdjecia;
- mozliwos¢ automatycznego przechwytywania zdje¢ w zdefiniowanych odstepach czasu;
- tworzenie raportéw z prowadzonych pomiardw oraz ich zapisywania w formatach xls;

poz. 8- suszarka laboratoryjna

Czy Zamawiajgcy dopuszcza szerokos¢ 635 mm?
Czy Zamawiajacy dopuszcza gtebokoé¢ 620 mm?
Czy Zamawiajqcy dopuszcza zakres temp. do + 220°C?
Czy Zamawiajacy dopuszcza zabezpieczenie 2.0?

o o s

poz. 9 suszarka laboratoryjna prézniowa
8. Czy Zamawiajacy dopuszcza zakres temp. suszarki od + 15°C powyzej temp. otoczenia?

9. Czy Zamawiajacy dopuszcza wage pustego urzadzenia 95 kg?
10. Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie bez nastawianej mocy grzania?

poz. 10 suszarka laboratoryjna prézniowa
11. Czy Zamawiajacy dopuszcza gleboko$é zewnetrzng 600 mm?
12. Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie bez nastawianej mocy grzania?

poz. 23 cieplarka techniczna

13. Czy Zamawiajacy dopuszcza zakres temp. od + 7°C powyzej temp. otoczenia do + 70°C?
14. Czy Zamawiajacy dopuszcza maksymalne obcigzenie na potke 15 kg?

Odpowiedz:
poz. 2 — waga analityczna

L Zamawiajacy nie dopuszcza wagi o powtarzalnoéci + 0,2 mg.
2. Zamawiajgcy nie dopuszcza wagi o liniowosci wagi + 0,3 mg.
Jednoczesnie zamawiajacy modyfikuje parametr dotyczacy wymiaréw szalki dopuszczajac

szalke o wymiarach fi 85-100mm.
poz.4,5,6,7i20

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza kamery o powyzszych parametrach.
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poz. 8- suszarka laboratoryjna

4. Zamawiajacy nie dopuszcza suszarki o szerokosci 635 mm.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza suszarki o glebokoéci 620 mm.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza suszarki o zakresie temperatury + 220 °C.
7

Zamawiajacy nie dopuszcza suszarki z zabezpieczeniem 2.0.

poz. 9 suszarka laboratoryjna prézniowa

8. Zamawiajacy dopuszcza suszarke o zakresie temp. suszarki od + 15°C powyzej temp. otoczenia.
9. Zamawiajacy dopuszcza suszarki o wadze pustego urzgdzenia 95 kg.

10. Zamawiajacy nie dopuszcza suszarki bez nastawianej mocy grzania.

poz. 10 suszarka laboratoryjna prézniowa

11. Zamawiajacy nie dopuszcza suszarki o glebokoéci zewnetrznej 600mm.
12, Zamawiajacy nie dopuszcza suszarki bez nastawianej mocy grzania.

Zamawiajacy dopuszcza suszarke o zakresie temp. suszarki od + 15°C powyzej temp. otoczenia.

poz. 23 cieplarka techniczna

13. Zamawiajacy nie dopuszcza cieplarki o zakres temp. od + 7°C powyzej temp. otoczenia do + 70°C.

14. Zamawiajacy nie dopuszcza cieplarki o maksymalnym obcigzeniu na pétke 15 kg.

Pytanie 2

Zwracam sie z nastepujgcymi zapytaniami do SIWZ w zakresie pakietu 2:

- poz. 3 — mieszadto magnetyczne

Czy Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty na mieszadto magnetyczne o wymiarach ptyty 180 x 180
mm i stabilnoéci temperatury + 10K?

- poz. 11 - ptuczka ultradZwiekowa

1) Czy Zamawiajacy dopuszcza zintegrowany termometr o dokfadnosci min. 2-3°C, przy czasie pracy
od 1-99 min, mozliwo$é pracy ciagte;?

2) Czy Zamawiajacy dopuszcza termometr zintegrowany o doktadnosci +1,5°C, przy czasie pracy 1-30
minut i pracy ciggtej?

- poz. 13 — mtynek wirnikowy

3) Czy Zamawiajacy wymaga, aby wraz z miynkiem dostarczone byty dodatkowe akcesoria wymienione
w specyfikacji, takie jak:

- podajnik rynnowy,

- zestaw do mielenia bezzelazowego,

- zestaw do mielenia duzych iloéci?
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2) Czy Zamawiajacy wymaga statywu dla automatycznego podajnika do podawania materiatéw w

sposob fatwy, czy posiada wtasny statyw?

3) Czy Zamawiajgcy wymaga aby wraz z zestawem do mielenia bezzelazowego dostarczyé naczynie
zbierajace i pokrywe pokrytg PTFE?

Odpowied::

- poz. 3 — mieszadto magnetyczne

1. Zamawiajacy wymaga by wraz z mtynkiem dostarczone akcesoria dodatkowe:
- podajnik rynnowy,
- zestaw do mielenia bezzelazowego,
- zestaw do mielenia duzych iloéci.

Jednoczednie Zamawiajacy okresla wielkosé sit tytanowych do zestawu bezzelazowego 0,2 mm;
0,5 mm; 1mm; 2 mm (po jednej sztuce dostarczonej wraz z mieszadtem w komplecie).

- poz. 11 - ptuczka ultradiwiekowa

2. Zamawiajacy wymaga by wraz z zestawem do automatycznego podajnika do podawania
materiatéw dostarczony zostat statyw.

- poz. 13 — miynek wirnikowy

3. Zamawiajacy wymaga by wraz z zestawem do mielenia bezzelazowego dostarczyé naczynie
zbierajace i pokrywe pokryta PTFE.

Il. Narodowe Muzeum Morskie w Gdarisku, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
zmienia tre$¢ SIWZ w nastepujacym zakresie:

1. W czesci | SIWZ - IDW: zmienia sie termin skfadania ofert podany w rozdziale 7 pkt 1 ppkt 3):
Byto:,31.08.2015 roku, o godz. 9:30”,
Jest: ,,16.09.2015 roku, o godz. 9:30”.

2. W czgsci | SIWZ - IDW: zmienia sie termin otwarcia ofert podany w rozdziale 7 pkt 2 ppkt 1):
Byto: ,31.08.2015 roku, o godz. 10:00”,
Jest: ,16.09.2015 roku, o godz. 10:00”.

Z powazaniem
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